
 

 

 

Медико-технічні вимоги 

 

 

Проктоскоп, розмір 22, JS 
 

 

№ п/п Характеристики 

1 Повинен бути  призначений для забезпечення доступу до прямої кишки, 

огляду та проведення лікувальних маніпуляцій. 

2 Повинен бути  виготовлений з прозорого, міцного, теплопровідного 

медичного полістиролу. 

3 Повинен мати  гладку поверхню і краї. 

4 Повинен мати обтуратор для комфортного введення 

5 Повинен бути оснащений кріпленням для джерела світла 

 

6 

Повинен мати  розміри: 

Зовнішній діаметр 22  мм; 

Внутрішній діаметр 17 мм; 

Робоча довжина 80 мм 

7 Повинен бути  стерильним, апірогенним та нетоксичним 

8 Повинен бути  для одноразового використання 

9 Повинен мати  індивідуальне пакування 
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