
 

 

 

Медико-технічні вимоги 

 

 
Степлер для обрізання JS 
 

 

№ п/п Характеристики 

1 
Повинен бути призначений для проведення операції циркумцизіо у пацієнтів з 

надмірним розростанням крайньої плоті, фімозом тощо (за показаннями). 

2 

Повинен складатися з пластикового або металевого ковпачка на штоку, комплекту для 

перезарядки, страхувальної дужки/кнопки, затискних рукояток, регулювального 

гвинта, захисного кільця для кругового ножа. 

3 

Збірка і корпус кільцевого степлера повинні бути здатні плавно збиратись і 

розбиратись. Механізм безпеки повинен бути гнучким і безпечним у використанні. 

Петлевий степлер повинен мати хороші шви, а кінець головки степлера повинен бути 

гострим. 

4 Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. 

5 Повинен бути для одноразового використання. 

6 Повинен мати індивідуальне пакування. 
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