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Назва продукції Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання

Модель / тип Пайпель внутришньоматковий Серія 180323

Нормативні документи Q/320700SY 28-2011 Кількість зразків 50 шт.

Умови випробувань Відповідають вимогам План відбору 
зразків GB/T 2828.1-2012

Стан зразка * У гарному стані Дата перевірки 2023-03-18-2023-03-25
План 

відбору 
зразків

Назва 
досліджуваного 

показника
Технічні вимоги

Результат 
випробуван 

ня
Висновок

8 [12]
Розміри Основні розміри повинні відповідати вимогам. Відповідає

Придатний5 [0 1] Ручка
Поверхня ручки повинна бути гладкою і вільною від 
сторонніх частинок.

Відповідає

8[0 1] Міцність 
з'єднання

З'єднання між сердечником і головкою має бути 
стабільним і легко ковзати. Без витоку.

Відповідає

Стерильність Стерильний Відповідає Придатний

Примітки /
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