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Назва продукції Дзеркала гінекологічні стерильні одноразового використання

Модель / тип розмiр S, М Серія 180524

Нормативні документи JK04/06 Кількість зразків 30 шт.

Умови випробувань Відповідають вимогам План відбору зразків GB/T 2828.1-2012

Стан зразка У гарному стані Дата перевірки 2024-05-18~2024-05-25

План
відбору
зразків

Назва
досліджуван

ого
показника

Технічні вимоги Результат
випробування Висновок

20[1 2]

Поверхня
Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин
повинна бути гладкою, не повинно бути жодних
ознак гострого краю, задирок тощо.

Відповідає Придатне

Міцність

Коли на точку, розташовану на відстані 20 мм від
торця зовнішнього корпусу, застосовується
статичне навантаження 30 Н, будь-які компоненти
дзеркала не повинні виявляти ознак зламу.

Відповідає Придатне

13[2 3]
Розмір

Висота, ширина і глибина стулок, а також ширина
поля огляду і довжина ручок повинні відповідати
стандарту

Відповідає
Придатне

Відхилення Відхилення торців обох стулок має бути не більше
2 мм. Відповідає

— Стерильність Стерильне Відповідає Придатне

Примітки /

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials
Co., Ltd.
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