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Назва продукції Джгут венозний

Стандарт випробування QB Серія 120121

Метод відбору зразків Рандомний Дата перевірки
2021-01-12-
2021-01-19

Випробувальні прилади Прилади вимірювання сили, вимірювачі еластичності

Випробування:

Назва досліджуваного 
показника

Стандарт 
випробував 

ня
Вимоги якості

Результат 
випробував 

ня

Зовнішній вигляд 4.1

Поверхня карабіну повинна бути гладкою, без 
дефектів. Еластична стрічка повинна бути 
чистою і гладкою, без дефектів, скручування, 
пошкоджень тощо.

Відповідає

Розмір і характеристики 4.2 Довжина 40,0см ±1,0см, ширина 2,5см ± 0,1см Відповідає

Функціональні 
вимоги

Еластин 
ність

4.3
Ступінь розтягування: 1:1,5 - 1:2,0 
Ступінь стиснення: >90%.

Відповідає

Міцність 
стрічки

4.4
При силі натягу >50N протягом 60 сек не 
повинно бути деформації

Відповідає

Міцність 
карабіну

4.5
При силі натягу >50N протягом 60 сек карабін 
не повинен ламатися

Відповідає

Висновок: Кількість продукції - 35000 шт; Випадкова вибірка - 50 шт, 

Ця партія продукції відповідає вимогам QB.
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