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ЕІазва продукції Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання

Модель / тип Пайпель внутришньоматковий Серія 181120

Нормативні документи Q/320700 SY28-2011 Кількість зразків 50 шт.

Стан зразка У гарному стані Дата перевірки 2020-11-18-2020-11-25

План 
відбору 
зразків

Назва 
досліджуваного 

показника
Технічні вимоги Результат 

випробування

8 [01]

Корпус

Поверхня повинна бути гладкою, прозорою, не містити сторонніх 
включень. Рідина повинна бути видна неозброєним оком.

Відповідає

Порожнина повинна бути чистою і не містити сторонніх часток. Відповідає

L: 234 ± 3,5 мм; D: 3,15 ± 0,05 мм Відповідає

При застосуванні до поршня статичної сили 1,5 N паз повинен 
запобігати від’єднанню корпусу від голівки поршня.

Відповідає

Поршень
Поверхня повинна бути гладкою, не містити сторонніх включень. Відповідає

L: 265 ± 3 мм. Відповідає

Крок градуювання
Крок між лініями градуювання повинен відповідати 2 см. Інтервал 
шкали 1 см, похибка ± 10%.

Відповідає

Градуювання
Лінії градуювання і цифри на корпусі повинні бути цільними і 
чіткими, однакової товщини.

Відповідає

Ковзання поршня При натисканні поршень повинен легко ковзати. Відповідає

Герметичність При заборі води на корпусі не повинні з'являтися бульбашки. Відповідає

Стерильність Стерильний Відповідає

Примітки /
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